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Problem: Schlaganfalle in Deutschland

Enorme Belastung

= Fir Betroffene und deren Familien
= Therapiekosten von 43.129€ pro Patient

270.000 pro Jahr

= 200.000 erstmalige '
= 70.000 wiederholte

34 %ige Steigerung?

in den kommenden 15 Jahren

1 Stroke Alliance for Europe “The Burden of Stroke in Europe Report“ 2017
SAFE

\ THE BURDEN OFE'STROKE IN EUROPE
herps Rep

o g |

i

) 4



Die unsichtbare Gefahr — Vorhofflimmern (VHF) “"

Ein Hauptrisikofaktor ftr Schlaganfall //
|

Bis zu jeder dritte Schlaganfall
)) ist assoziiert mit VHF

o @ Haufig sporadisch und symptomlos, in der
erhoht (unerkannt und unbehandelt) Regelversorgung schwer ,einzufangen”

Schlaganfallrisiko um das 5-fache
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Vorhofflimmern in Deutschland

Diagnostik der Regelversorgung ungentigend

900.000 | 900.000

Erkannt, Nicht
therapiert erkannt ‘/
und adhéarent

900.000
_ 24h Langzeit-EKG (Holter) erkennt
Erkannt, nicht

(adiquat) therapiert 3 von 4 Patienten mit sporadischem VHF nicht.

oder nicht adharent

Losung: - Bei positiven Verdachtsdiagnosen:
Screening generell ab 65 Jahren sowie bei Strukturierte Patientenpfade und eine
jungeren Versicherten mit Risikofaktoren von kardiologische Anschlussdiagnostik

Fachgesellschaften empfohlen. oberhalb der Regelversorgung notwendig!
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Kardiologische Fachgesellschaften empfehlen die
regelmalsige Selbstmessung des Herzrhythmus
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@ Europace (2017) 0, 1-35 EHRA CONSENSUS DOCUMENT

arEAN doi10.1093/europacel/eux 177

CARDROLONGY ®

Screening for atrial fibrillation: a European
Heart Rhythm Association (EHRA) consensus
document endorsed by the Heart Rhythm
Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm
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> NEW T0OLS

@ ES Eurapean Heart Journal (2020) 00,1125 ESC GUIDELINES
E

uropean Society doi:10.1093/eurheartj/ehaa612
of Cardiology

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and
management of atrial fibrillation developed in

collaboration with the European Association of
Cardio-Thoracic Surgery (EACTYS)

The Task Force for the diagnosis and management of atrial
fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC)

Developed with the special contribution of the European Heart
Rhythm Association (EHRA) of the ESC
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Patient initiated (or medical

Patient initiated Semi-continuous professional) intermittent ECG

photoplethysmogram on photoplethysmogram ena rhythm strip using smartphone or
smartphone smartwatch or wearable dedicated connectable device
- AN AN /
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Unsere Kerntechnologie

Der Puls wird per Smartphone-Kamera oder Wearable aufgenommen, M

EKG-vergleichbar analysiert und dokumentiert.
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Erfasst Vorhofflimmern und andere
Herzrhythmusstorungen mit Smartphones und
Wearables - sofort und ohne Zubehor

Preventicus ist nach I1SO 13485 zertifizierter
Medizinprodukte-Hersteller, Applikationen und IT-
Losungen sind zertifizierte Medizinprodukte (CE 1la).

Genauigkeit von 96% in mehreren multizentrischen Studiel
bestatigt.

Mehr als 12 Mio. Analysen durchgefihrt. Stetig unter den
Top 3 der erfolgreichsten Gesundheits-Apps Deutschlands.

PREVENTICUS HEARTBEATS

Eingangstor zum Screenen grofRer
Populationen (Versicherte ab 55 Jahren
mit ersten Risikofaktoren)
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PREVENTICUS NIGHTWATCH

Dauerhafte Messungen bei
Risikopatienten mit Hilfe von
Wearables




So funktioniert das Messen
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HERZRHYTHMUS-ANALYSE 1 MINUTE I

o‘ PREVENTICUS'

Mames Susse W
Wommantar: ecrispen

HERZRHYTHMUS-ANALYSE1 MIN

RegelmiBiges Messen
des Herzrhythmus beugt
Schlaganfallen vor.

Standard

Messung

Konto
Mein Profl

Reports

Meine Messungen

Warum?
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Unsere Technologie ist weltweit fihrend 8
in Genauigkeit & klinischer Evidenz

6%*

Genauigkeit

Sensitivitat 92%
Spezifitat 99%

18.08.2022

Positiver Pradiktiver
Wert (PPV)

In 99% der von Preventicus
erkannten Vorhofflimmer-
Verdachtsfalle wurden
diese kardiologisch per
EKG bestatigt.*

CLINICAL RESEARCH
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Detection of atrial fibrillation with a
smartphone camera: first prospective,
international, two-centre, clinical validation
study (DETECTAF PRO)

Noé Brasier'!, Christina ). Raichle', Marcus Dérr’". Adrian Becke?,
Vivien Nohturﬁt’. Stefan Weber*, Fabi Bulacher', Lorena S
Thierry Noah', Ralf Bir yer®, and Jens in' %

Alms Early detection of atria fibrillstion (AF) is essentil for stroke prevention. Emerging technologies such as smart-
phone cameras using (PPG) and mobile, . (ECG) are
effective for AF screeni ing. This study compared a PPG-based algorithm against a cardiologist’s IECG diagnosis to
stinguish between AF an wthen (SR}

Methods In this prospective, two-centre, intermational, cinical validation study, we recruited in-house patients with pre-
and results sumed AF and matched controls n SR at two universs ity hosptals in Swiczertand and Germany. I each patiert, 3
PPG recording on the index fingertp using a regular smartphone camena followed by IECG was obeained.
Photoplethysmography recordings were analysed using an sutomated algorithm and compared with the blinded
cardiologist’s ECG dugnosis. Of 672 patients recruited, 80 were excluded mainly due to insufficent PPGIECG
quality, leaving 592 patients (SR: n = 344, AF; n = 248). Based on 5 min of PPG heart rhythm analysis, the algorithm
detected AF with a sensitiviy of 91.5% (95 confidence interval 85.9-95.4) and speciicity of 99.6% (97.8-100). By

10.1016/j.jacep.2018.10.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27371660

https://doi.org/10.1093/ehjci/eux151.246
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®|JACC

Clinical Electrophysiology Al doumels =

* JACC Journals Issues Topics Multimedia Guidelines

JACC: Clinical Electrophysiology
Movember 2018 A~ PDF Article
DOI: 1010164} jacep 2018.10.006
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WATCH AF Trial: SmartWATCHes for Detection of Atrial Fibrillation

Marcus Do, Vivien Nohturfft, Noé Brasier, Emil Bosshard, Aleksandar Djurdjevic, Stefan Gross, Christina J, Raichle,
Mattias Rhinisperger, Raphael Stickli and Jens Eckstein

Abstract
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https://academic.oup.com/europace/article/21/1/41/5062933

https://doi.org/10.1093/ehjci/eux158.243

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26938673



http://electrophysiology.onlinejacc.org/content/early/2018/11/23/j.jacep.2018.10.006?download=true
https://academic.oup.com/europace/article/21/1/41/5062933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27371660
https://doi.org/10.1093/ehjci/eux151.246
https://doi.org/10.1093/ehjci/eux158.243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26938673
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ESC Leitlinien zur selbststandigen Uberw ot
des Herzrhythmus b

Recommendations Class Level
Opportunistic screening for AF by pulse taking or ECG rhythm strip is . . .. .
1 |recommended in patients 65 vears o age - 8 Empfohlenes Vorhofflimmer-Screening abhangig von Alter und
Systematic ECG screening should be considered to detect AF in individuals 8 o8
aged 275 years, or those at high risk of stroke. - e R IS kOfa kto ren

When screening for AF it is recommended that:
 The individuals undergoing screening are informed about the significance
and treatment implications of detecting AF.
e A structured referral platform is organized for screen-positive cases for
p) further physician-led clinical evaluation to confirm the diagnosis of AF and B Gemessene Auffa|||gke|ten sollen arztlich gepruft werden
provide optimal management of patients with confirmed AF.
» Definite diagnosis of AF in screen-positive cases is established only after
physician reviews the single-lead ECG recording of 230 seconds or 12-lead
ECG and confirms that it shows AF.

Recommendations Class P | |
Recommendations for diagnosis of AF PR E\/ENT' CUS PR E\/EN—H CUS
ECG documentation is required to establish the diagnosis of AF. RHYTHM IS LIFE MANAGED CARE

A standard 12-lead ECG recording or a single-lead ECG tracing of 230 seconds
showing heart rhythm with no discernible repeating P waves and irregular RR
intervals (when atrioventricular conduction is not impaired) is diagnostic of clinical AF.

Recommendations for structured characterization of AF

Structured characterization of AF, which includes clinical assessment of stroke risk, D . | I . H c H_- . h 0q__g L o E KG
3 symptom status, burden of AF, and evaluation of substrate, should be considered in all Il |agn05€5te u ng m It lTe eines me rtaglgen d ngzelt_ S;

AF patients, to streamline the assessment of AF patients at different healthcare levels, .

inform treatment decision-making, and facilitate optimal management of AF patients. Zum E rke nnen d er F | Imme rl d St
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3x besser als die Regelversorgung T

Standard 24h Holter-EKG Longer Continuous Monitoring Leads to Better

0 0 Diagnosis
XXAXAKXXXX XX

Time course of symptomatic arrhythmia diagnosis for ZIO® patients
100% I |
. /-/.’-——""——.7
80% '

o T
1
]
60% /:/'
I
40% / I 48 hours

14tagiges Tele-EKG im BV Vertrag
O 00 000600 060 0O

arrhythmia detected

n = 16,142 patients

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Days of Monitoring

From our review, over 50% of diagnosed symptomatic arrhythmias

% of all patients with symptomatic

occurred beyond 48 hours of monitoring

VHF-Bestatigungsquote unseres EKG Service >90%
(Vgl.: Standard 24h Holter EKG in der Regelversorgung: ca. 25%)
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Umfassendes Versorgungsprogramm v
aus einer Hand
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RegelmaRige Kontrolle auffalliger Verbindung zum 1. Kardiologen- Kontrolle auffalliger Finale Diagnostik und
Uberprifung des Ergebnisse durch nachsten Vertrags- termin mit Anlegen Ergebnisse durch Therapie-
Herzrhythmus mit Telecare-Center und kardiologen oder des 14-Tage-EKGs, Telecare-Center empfehlung durch

Preventicus arztliche Bestatigung Telekardiologen auffallige Mes- Kardiologen
Heartbeats durch sungen werden
Versicherten direkt zum Kardio-

logen Ubertragen

VHF Screening VHF Diagnostik
Telemedizinisch Optional Telemedizinisch

18.08.2022 11



Smarte Technologien, Medizingerate &
IT-Plattformen fur alle Leistungserbringer

Preventicus
Caresafe

Unsere Apps und smarten IT-Plattform fiir Vertrags-
Technologien fiir Versicherte: € kardiologen und MVZ :
O Verbindung zu Patienten
(Zugriff auf PPG- und EKG-
Messungen), Durchflihrung des
Carenet 14d EKG-Services,
Leistungsmanagement

He

Preventicus
Hertbeats
& Service

Digitaler Vertragsbeitritt, Messen
des Herzrhythmus, Verbindung
zu Telecare &
weiterbehandelnden Arzten.

Preventicus
Telecare

12
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Bsp.: Teilnehmer und vermeidbare Schlaganfalle v

Anzahl Davon im Alters- Jahrliche Diagnostik
Vollversicherte und Risikoprofil Teilnahmequote beim Arzt

/736.000 260.000 26.000 1.300

etwa 10% von allen jahrlich Ca. 5 % der Teilnehmer haben
angeschriebenen durch Telecare bestatigte
Versicherten nehmen auffallige Messungen

tatsachlich p.a. teil (und

. . S erfullen die Teilnahme-
Zielpopulation gem. Leitlinien kriterien)

oder Empfehlungen fir
jahrliche Anschreiben:

ca. 3-5% (780-1.300) neu entdeckte VHF-Patienten p.a.

- ca.30% der Bevélkerung Vermeidbare Schlaganfalle p.a.
= Alter: generell ab 65 Jahren

SOWIE
= ab 55 plus>2 CHA2DS2-
18.08.2022 VASc Risikomerkmale =
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Mogliche Einsparungen v

Gesundheitsdkonomische Evaluation belegt Reduktion
von Schlaganfallen und Gesamtkosten

Pro 10.000 Teilnehmer vs. Regelversorgung (Lebenszeit-Effekte):

60 1.29 Mio £

Vermeidbare Schlaganfalle Gesamte Kostensenkung
AN = Volldigitales besonderes Versorgungsprogramm oberhalb der Regelversorgung fullt auf dem -
" PREVENT'CUS durch das DVG - novellierten §140a SGB V
VERSOREUNESMANAGERENT = Aufsichtsrechtlicher Dialog mit dem BAS erfolgreich zum Konsens gefiihrt (,,Freigabe“)
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Unsere Anwender fuhlen sich sicher!

App gibt Sicherheit App ist Weiterempfehlung
benutzerfreundlich der App

F D

18.08.2022
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Wir freuen uns auf

weiterfiihrende

Marc Kreiser
Leiter Marketing und Produktmanagement
+49 (0) 160 /92 43 10 66

marc.kreiser@preventicus.com



